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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 G606_2021_ACCR_VX

Certificafte of Calibration

- data di emissicne
date of issue

2021-06-28

- clienta Sodi Scientifica S.r.L.
customer Via A. Poliziano 20 - Settimello di Calenzano (FI)
- destinatarig Sodi Scientifica S.r.l.
receiver Via A. Poliziano 20 - Settimello di Calenzana (FI)
Siriferisce a
Referring fo
- oggetio Dispositivo di misura della velocita istantanea di
item veicoli
- costruttare Sodi Sclentifica S.r.l.
manufacturer
- modello Autovelox 106 Composizione Premium Plus
model
- matricola 952358 + 952357 (rilevatori) + 049123
serial number (elaboratore/analizzatore)
- data ricevimento oggetto NA
date of receipt of item
- data delle misure 2021-05-28

date of measurements
- registro di labaratorio
laboratory reference

RLT_ACCR_2021_VX

Il presente certificato di taratura @ emesso in base
allaccreditamento LAT N°101 rilasciate in accordo
ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 ¢he ha
istituito il -Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
taratura, le competenze metrologiche del Centro e
la riferibilitd delle tarature eseguite ai campioni
naziongli e internazionali delle unitd di misura del
Sistema Internazicnale delle Unita (S).

Questo certificato non pud essere riprodotio in
modo parziale, salvo espressa autorizzazione
scritta da parte del Centro.

This cerlificate of cafibration is issued In compliance with
the accreditation LAT N* 107 granted accomling fo
decrees connected with ifalian law No. 273/1991 which
has established (he National Calibration System.
ACCREDIA aftests the calibration and measurement
capabiiity, the metrological competence of the Centre and
the traceability of calibralion results lo the national and
Intemational standards of the Infernational System of
Units (SI.

This cenificate may not be partially reproduced, except
with the prior written penmission of the issuing Centre.

| risultati di misura riportati nel presenta Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilitd del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'cggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.

The measurement results reporfed in this Certificate were oblained following the calibration procedures given in the. following page, where the reference standards
orinstruments are indicated which guarantee the lraceabilily chain of the laboratory, and the related calibration cerfificates in the course of validity are indicaled as
well They relate only to the calibrafed item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless othenwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k cormispondznte ad

un livello di fiducia di circa il 95 %. Nermalmente tale fattore k vale 2,

The measurement uncerfainties staled in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimafed as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncerfainfy by the coverage factor k comesponding to a confidence level of about 95%.

Normally, this factor k is 2,

Direzione Tecnica
{Approving Officer)
Ing. Marco Porpora

e R

Documento firmalo digitaimente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate




NIy,

« Centro di Taratura LAT N° 101 5&‘\___\_\‘;:"//_/";,_
Calibration Centre 3{%53&95
o
RS Sl Labaratorio Accreditato di '4,4@\9 LAT N° 101
St;de.: ém.'\a l.nc:,lu-striale_(:astelnuovo, 242/B Taratura
52010 Subhiane - Arezzo - Italy
P. IVA 01465350516
Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 D575 421282
info@tesil0l.com - www. tesil0l.com
Pagina2di4
Page 20f4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 G606_2021_ACCR_VX
Certificate of Calibration )

1-MODALITA’ E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura & un dispositive di misura di velacita istantanea di veicoli con sistema di rilevazione a barriere laser.

La risoluzione del dispositivo in taratura é 1 km/h.

La taratura & stata effettuata transitando con diversi veicoli nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e
misurando simultaneamente la velocitd con il sistema di misura del Centro (vref) e con quello in taratura (vuut). | risultati di misura riportati
nel presente Certificalo sono stati oftenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisione 12, in conformitd ai requisiti del capo 3 del
D.M.282 del 2017-06-13.

Tipo di verifica df taratura: successiva a quella iniziale.
La taratura & stata effettuata sul sito di installazione:; Selvazzano - SR47 diramazione Selvazzano km 3+765 dir. Selvazzano

La catena di riferibilitd ha origine dai campioni di riferimento:
- PRIM_TF1 matricala N. 06179, Certificato di Taratura N. 21-0280-01 emesso dall'lstituto Nazionale di Ricerca Metrologica LLN.Ri.M,
- PRIM_LUNG matricola N. TES0580, Certificato di Taratura N. LAT052 19021160:5| emesso dal Centro LAT 52 KIWA,

La taratura & stata eseguita nelle seguenti condizioni:
- temperatura ambiente nel campo (36+3)°C ed umidita relativa nel campo (37 £ 5) %

Sono state verificate le seguenti modalita di funzionamento: allontanamento
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 G606_2021_ACCR_VX

Certificate of Calibration

2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

2.1 Campo di velocita da 30 a 100 km/h

Scarto medio della velocita misurata dalPUUT rispetto al riferimento (Vyyr-Vier)
Scarto minimo della velocith misurata dalfUUT rispetto al riferimento
Scarto massimo della velocita misurata dall'UUT rispetto al riferimento

(0,19 £0,17) km
(-0,9%07) kmm
(0,9£07) km/m

Numero di misure
62 marcia
62 contromano

| fisultati dells misure, tenuto conto dellincertezza di faratura secondo la regola decisionale stabilita dalla circolare ACCREDIA N, 04/2018/DT,
sono conformi ai limitl ammessi per la verifica di taratura successiva a quella iniziale stabilita ai capi 3.7 e 3.8 b) del DM. 282 dei 2017-06-13
pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

La minima velocitd misurata nella taratura & stata: 34,2 km/h
La massima velocitd misurata nella taratura & stata: 99,0 km/h
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 G806_2021_ACCR_VX
Certificate of Calibration
23 Distribuzione degll errori per velocita fino a 100 km/h
: Distribuzione degli errori
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