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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B721_2019_ACCR_VX
Cartificate of Calibration

" -data di emissione 2019-07-24 Il presente certificata di taratura & emesso in base
date of issue allaccreditamento LAT N°101 rilasciato In accordo
- cliente ELTRAFF S.A.L. al decreti attuativi della legge n, 2731991 che ha
cusiomer Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo (MB} Istituito il Sistema Mazionale di Taratura (SNT).
- destinatario Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest ACCREDIA attesta le capacith i ‘'misura e df
receivar Via Roma, 60 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)  taratura, le competenze metrolagiche del Centro e
: - fichiesta CEL la riferitilita dells tarature eseguite ai campioni
application nazionali e intemazionali -delfe uniti di misura del
- iy data 2018-0215 Sistema Intemazionale delle Unitd (Si).
data Questo -certificato non pud essere riprodofle in
modo parziale, salvo espressa autorizzazione
serita da parte del Centro.
8| piferisce 8
Referring to
- gggetto Misuratore di velocity istantanea di veicoli
item This certificate of calibration is issusd i compliance with
- costruttore ELTRAFF the accreditation LAT N° 107 granied according o
manufacturer detrens connecled with Yalian law No. 27313931 which
- medello Velomalic 512D has esiablished the Naﬁonar' Caliration  System.
: ) ACCRED{A stmsts the calbrmtion and measurement
model ) . capability. the matrofogical competence of the Centre and
- matricola 5006 (rilevatara optoelettrenico AOE) the Waceability of calibration results fo tha national and
seral number 5030 (unita di comando MVAS) " Intemational standards of the Intemalional System of
- data delle misurg 2019-07-24 Unis (31), !
date of measurements . This certificate may not be partially reprodiced, excep!
- registra di laboratorio ALT/ACCR_2019_VX with the priof written permission of the issuing Centre.
taboratory reference

| rsultati di misura ripertati nel presente Cerfificata sono staft otteauti applicando le procsdure citate alia pagina seguenie, dove suno
specificati anche i campioni o gli strurnenti che garantiscono [z catena di riferibilitk del Centra e i rispeltivi certificati di taratura, In corsc di
validita. Essi sl riferiscono esclusivamente alloggetto in taratura e song validi nel momento € nelle condizion] di taratura, salva diversamente
specificato.

Tg‘:cmeasuremem results repontad in this Centificate wers oblained following the calibration procedures given In the loffowing page, where the reference slandads
or instuments ars indicated which guamanieg the traceability chain of the laboratory. and the refated cafibrabion centficates in the course of validty are Indicated as
well. They refate only o the calibrated item and thay are vaiid for the time and conditions of calibration, unless othenvise specified,

La incertezze di misura dichiarate in questo documento sano state determinate conformemente alla Guida 1SO/IEG 93 e at documento EA-
4/02, Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta meltipiicando tincertezza lipo per 1l tatiore di copertura k corfispondente ad
un fivello di fiducia di cirea il 95 %, Normalmente tale fattofe k vale 2.

The measurertenl uncertainlies slated in this document have been delenmined accorging fo thé ISOMEC Guide 98 and o EA-4/02. Usually, they have been
estimaled as expanded unceriainty oblained muttiplying the standard uncerainty by the ¢ ge faclor k comespending to & confidence favel of about 85%.
Narmally, this factor k is 2.

CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE . Il Responsatile del Centro
. PADOVA OVEST Head of the Centre

Pmtocollo Generals anpora

Prot.n. 0010144 del 31-07-2019
Categora 8 Classe 2
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B721_201 9_ACCR_VX
Cerlificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'cggette in taratura & un misuratore di velocita istantanea di veicoli del tipo a sensor fotoelettrici passivi.

La taratuta & stata effettuata transitande con diversi veicol nelio spazio di rilavazione delle strumenta in taratura (UUT __ Unit Under Test) &
misurando simultaneamenta la velocita con il sistema di misura del Cantro (Ve @ guella In taratura {v,,). | sisultat’ di misura riportati nel
presente Cenificata sono stat! ottenutl applicando [a procedura P_AUTOV revisione 11z.

La catena di riferibilita ha origine dai campioni di Aferimento:

PRIM_TF1 matricola N. 06179 munito i Certificate di Taratura N. 19-0252-01 amesso dalllstituto Narionale Ricerca Metrologica “I.N.Ri.M",
PRIM_LUNE matricola N. TES058C munito di Cetificato di Taratura N. 1902116051 emesse dal Centro LAT 52 KIWA

La taratura & stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo (25+/- 3) °C &d umidita relativa 414/~ 5) %

Sullo strumento In taratura sone state eseguite le seguenti operazion:

~ taratura

Non & stata effettuata alcuna operazione di messa in punta (regolazione).

Nefle tabelle seguenti viene fportata la stima deflo scarto medic di velocita delio stumento in taratura rispetto al riferimento, insieme

allincertezza di taratura. Viena inolire riportale lo scarto minime e massimo misurato e quetlo massime positive cafeolato assumendo un tivello

di fiducla superiore al 99,7%.

.

[ HesW! Centro
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B721_2019_ACCR_VX

Certificate of Calibration

2-BISULTATI ED INCERTEZZE O MISURA

2.1 Campo di velocita da 30 & 100 km/h

Stima dello scarto medio delia velocita misurata dallUUT rispetto al riferimento (v Veerht

Incertezza estesa associata alla stima delle scarto:
Searto di velocita minimo misurato:

Scarto di velocita massimo misurato:

Scarto di velocita massima positivo calcolate:
Numera di misure effettuate:

2.2 Campo di velocita clire 100 km/h

Stima delle scarto medio della velocith misirata dallUUT rispetta al siterimento (v rvied 7 Vgt ©

Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:
Scarta di velotitd minimo misurato:

Scarto di velacith massimo misurato:

Scarto di velocitd massimo positivo calcolato:
Numero di misure effettuate:

Ii Re
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-0.41 km/h

0,26 km/h.

-1,31 km/h

0,97 kmh

1,24 kmih
34

0,39 %
038 %
1,22 %
0,28 %
1.04 %
22
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Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre
T.ES.X. S.r.l. Laboratorio Accreditato di
Seda: Zona Industriale Castelnucyo, 242/8 Taratura

52010 Subblano - Arezza - Italy

P IVA 01455450516

Tel. 439 0575 422468 - Fax +39 0575 421282
InfoQtesil0l.com = www.tesil01.com

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B721_2019_ACCR_VX

Attachment to the Certificate of Calibration

- data di emissiane 2018-07-24
dale of issue
- cliente ELTRAFF S.R.L,
cusiomer Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo {MB)
- destinatario Consorzia Polizia Municipale Padava Ovest
recsiver Via Roma, 80 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Sirferiscs a
Relerring to .
-0ggetio Misuratore di velocits istantanea di veicoli
ftem
- costruttore ELTAAFF
manufactirar
- modelio Velomalic 512D
mode!
-makicola 5006 (rilevatore optoelettronico ROE)
sertal number 503¢ {unita di comando MVAS)

- data delle misure

2019-07-24

Femgin

S sl e e

[Ep——

e o e AT Sy s S T, peptog i g iy I

date of measurements

U certificate n.B721_2019_ACCR_VX riporta i risutati delle misure e le incertezze ad esse associate
rilevate in fase ditaratura  successiva a quella inlziale.

” Lo scarto medio misurato aumentato dellincertezza di taratura =] interiore

al limite massimo per la verifica successiva a quella iniziale stabilito dal DM. 282 del 2017-06-13 pubblicaty su
GU n. 177 del 2017-07-31.

Gli errori minimi e massimi misurati, tenuto conto dellincertezza di taratura, sono conformi
alfimi per fa verifica successiva a quella iniziale stabiltl dal DM. 282 del 2017-06-13 pubblicate su GU n.177 del
2017-07-31.

La massima velocita raggiunta durante 12 taratura & stata 163 kny/h.

Il Responsabila del Centro
Head of the Centre

IngWa
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